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PRÍRUČKA A POKYNY NA ÚDRŽBU 

ANTIDEKUBITNÁ TLAKOVÁ PUMPA SY-400 KÓD RA7573400 A 
RÚRKOVÁ MATRAC ME-400 KÓD RA7573399 

POKYNY NA POUŽÍVANIE 

Vážený zákazník, 

produkt, ktorý sa chystáte použiť, je zdravotnícka pomôcka. Tlakové čerpadlo strieda tlak v 
rúrkach matraca a tým pomáha predchádzať vzniku preležaní 1. stupňa. Pomôcka je vhodná 
na dlhodobú liečbu aj domáce použitie. Prístroj znižuje tlak na pokožku, jemnou masážou 
zlepšuje prietok krvi a okysličenie tkanív. 

PRED POUŽITÍM 

1.​ Po otvorení balenia skontrolujte neporušenosť zariadenia. Zvláštnu pozornosť 
venujte plastovým častiam, ktoré by mohli odhaliť živé časti. V takom prípade prístroj 
nepoužívajte. 

2.​ Pred zapojením vždy overte, či elektrické parametre uvedené na štítku a typ 
konektora zodpovedajú sieti. 

3.​ Uchovávajte mimo dosahu detí. 
4.​ V prípade poruchy kontaktujte predajcu. 
5.​ Výrobca nezodpovedá za nesprávne použitie. 
6.​ Pomôcka je určená len na účel, na ktorý bola navrhnutá. Výrobca nenesie 

zodpovednosť za škody z nesprávneho použitia. 

UPOZORNENIE: Nepoužívajte prístroj, ak je akákoľvek časť poškodená, po páde alebo ak 
prišla do kontaktu s vodou. Nedodržaním týchto pokynov môže byť ohrozená vaša 
bezpečnosť. 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí, v prítomnosti anestetických plynov, horľavých 
látok ani kvapalín, ktoré by mohli preniknúť do zariadenia. 



SYMBOLY 

Dodržiavajte pokyny 

Návod obsahuje užitočné rady 

Všeobecná poznámka 

│ ON (Zapnuté) 

O OFF (Vypnuté) 

Zariadenie typu BF podľa normy IEC 60601-1 

Rozsah prótoku vzduchu 

Likvidácia odpadu podľa smernice 2002/96/CE a jej aktualizácií 

Dvojitá izolácia 

NÁVOD NA POUŽITIE 

1.​ Položte pumpu vodorovne alebo ju zaveste k nôžkam postele za držadlo. 
2.​ Rúrkový matrac umiestnite na klasický matrac. Uistite sa, že hadice nie sú skrútené 

ani zlomené. 
3.​ Pripojte pumpu a stlačte ON. Otočný ovládač nastavte na max. Po 20 minútach bude 

matrac pripravený. 
4.​ Vždy používajte plachtu alebo poťah medzi pacientom a matracom. 
5.​ Reguláciu tlaku nastavte podľa hmotnosti pacienta pre maximálne pohodlie. 

HMOTNOSŤ POLOHA OVLÁDAČA 

do 50 kg pozícia 1-2 

50 kg - 65 kg pozícia 3-4 

65 kg - 85 kg pozícia 5-7 

85 kg - 130 kg pozícia 8-10 

TECHNICKÉ PARAMETRE 



Pumpa: SY-B 

●​ Napájanie: 230V~, 50Hz 
●​ Prítok vzduchu: 5 litrov/min 
●​ Tlak: 40 - 100 mmHg 
●​ Cyklus: 8 min 
●​ Príkon: 10W 
●​ Trieda: II 
●​ Rozmery: 265 x 125 x 105 mm 
●​ Hmotnosť: cca 1,4 kg 
●​ Obal: ABS 
●​ Poistka: F500 mA 
●​ Vyrobené v Číne 

Matrac: MB-300 

●​ Rozmery: 182 x 80 x 12 cm + 90 cm 
●​ Počet buniek: 17 trubiek 
●​ Materiál: PVC / Nylon 
●​ Hrúbka PVC: 50 mikrónov 
●​ Farba: modrá 
●​ Hmotnosť: cca 3,6 kg 
●​ Spojenie s pumpou: špeciálna hadica 
●​ Nosnosť: 50 - 130 kg 
●​ Vyrobené v Číne 

PODMIENKY POUŽÍVANIA A SKLADOVANIA 

●​ Prevádzka: 10°C - 35°C / 20 - 80 % RH 
●​ Skladovanie: -15°C - 50°C / 10 - 90 % RH 

ČISTENIE A ÚDRŽBA 

Zariadenie nevyžaduje údržbu. 

●​ Matrac: neutreálny čistiaci prostriedok a vlhká handra. 
●​ Pumpa: utrieť mierne vlhkou handričkou. Nepoužívať čistiace prostriedky ani 

agresívne čistidlá. 

UPOZORNENIE: Vžadne čistenie nevykonávajte, kým je prístroj pripojený do siete. 

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH 

PROBLÉM RIEŠENIE 

Prístroj nefunguje Skontrolujte pripojenie k sieti a poistku 

Matrac sa 
nenafukuje 

Skontrolujte hadice a prípadné prekážky vo vedení 
vzduchu 



ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

Záruka je 2 roky od dátumu nákupu. Počas záruky zabezpečuje predajca opravu alebo 
výmenu chybnej súčasti zdarma. Opravy nezakrátiajú záručnú dobu. Za škody mimo 
výrobných chýb zodpovedá užívateľ. Výdavky na opravu hradí zákazník. Záruka sa 
nevzťahuje na poškodenia z nesprávneho použitia. Záruka zaniká, ak bolo číslo výrobku 
odstránené alebo pozmenené. 
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